
ColonAiQ® Blutabnahme

•	 Alkoholreste nach Desinfektion vollständig trocknen lassen

•	 Nadelgröße – Empfehlung 22G, 21G, 20G

•	 Ohne Butterfly besser als mit

•	 Blut langsam in Röhrchen fließen lassen

•	 Volumen: mindestens 8 ml

•	 Schwenken: Röhrchen 8-10x sanft schwenken

•	 Lagerung bei Raumtemperatur

•	 Schütteln muss vermieden werden!

wichtige Informationen, um eine Hämolyse 
zu vermeiden!


